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ALLGEMEINE MEDIZINTECHNIK UND  
EINRICHTUNG REHA ( C ) 

 

APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E  
ARREDO REHA (C) 

LOS/ 
LOTTO  
VIII A 

TRANSFERSYSTEM FÜR KAPAZITIVE UND 
RESISTIVE ENERGIE 

TERAPIA CON TRASFERIMENTO 
ENERGETICO CAPACITIVO RESISTIVO 

Anforderungsprofil: Specificazione delle esigenze: 

Mit Technik zur Stimulation der Energie in 
biologischen Geweben zwecks Aktivierung natürlicher, 
heilender und entzündungshemmender Prozesse 

con tecnica che stimola energia dall’interno dei tessuti 
biologici, attivando i naturali processi riparativi e 
antinfiammatori 

Muss die kapazitive Wirkung für die Therapie 
gewährleisten 

deve garantire l’effetto capacitivo per la terapia 

Verwendung einer festen, nicht änderbaren Frequenz 
von  0,485 MHz 

utilizzo di una frequenza fissa e non modificabile di 
0,485 MHz 

Eignung für lang anhaltende bzw. Behandlung 
empfindlicher Bereiche ohne Kontraindikationen für 
Patienten und Bediener 

adeguata ad un utilizzo prolungato e su zone delicate 
senza controindicazioni per paziente ed operatori 

Eignung für Verwendung bei Patienten mit Prothesen 
und osteosynthetischem Material 

adeguata ad un utilizzo su pazienti con protesi e 
materiale osteosintetico 

Regelmöglichkeit der Leistung, Wahl der kapazitiven 
Phase, Wahl der resistiven Phase, Timer. 

regolazioni di potenza, selezione fase capacitiva, 
selezione fase resistiva, timer. 

Display zur Anzeige von Parametern wie angelegte 
Leistung, Strom und Impedanz  

display per i parametri quali potenza applicata, 
corrente ed impedenza 

Ausstattung mit Alarm und Anzeigeelementen für die 
eingestellten Parameter 

dotato di allarmi ed indicatori per i parametri impostati 

Das System ist komplett mit dem normalen 
Gebrauchszubehör zu liefern. 

Il sistema completo di tutti gli accessori normali 
d’uso. 
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