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SL4 
GERÄTE ELEKTROPHYSIOLOGIE (D) 

APPARECCHIATURE ELETTROFISIOLOGIA (D) 

LOS/ 
LOTTO  

IX 

ELEKTRODIAGNOSTIKGERÄT  
( «EMG / NLG / EP» ) 

APPARECCHIATURA PER 
ELETTRODIAGNOSTICA  

( «EMG / VCN / EP» ) 

Anforderungsprofil: Specificazione delle esigenze: 

8-kanaliges System neuester Generation für 
Elektroneurographie, Elektromyographie, evozierte 
Potentiale (somatosensorisch, visuell, kognitiv und 
akustisch), einschließlich Tubal Insert Phones (TIP), 
Polymyographie, Reflexuntersuchung. Ausgestattet 
mit zwei Stimulatoren zur Durchführung von 
Kollisionstests und Beurteilung bedingter Reflexe. 
System mit Ausstattung für hohe Anzahl von 
Tests/Untersuchungen wie Multikanal-EMG, 
Nervenleitgeschwindigkeit, F-Welle, H-Reflex, Blink-
Reflex, R-R-Analyse, sympathische Hautreaktion, 
repetitive Stimulation, Dekrement-Test, getriggertes 
EMG, Kollisionstest, Mengen-EMG, 
Interferenzanalyse, MUP, Einzelfaseranalyse, 
evozierte Reaktion des Brainsystem, Flash-evozierte 
Reaktion, Pattern, ereigniskorrelierte Potentiale, 
potentielle Begleiterscheinungen, P300, Dreifache 
Herzstimulation, Beschleunigungsmesser zur 
Flimmer- und Bewegungsanalyse usw. (bitte im 
Angebot detailliert angeben). 

Sistema di ultima generazione a 8 canali per indagini 
elettroneurografia, elettromiografia, potenziali evocati 
(somatosensoriali, visivi, cognitivi e acustici, comprese 
le Tubal insert phones (TIP)), polymiografia, indagine 
dei riflessi. Dotato di due stimolatori per l’effettuazione 
di esame di collisione e valutazione di riflessi 
condizionati. Sistema dotato di elevato numero di 
tipologia di test/esami quali EMG multicanale, velocità 
di conduzione nervosa, onda F, riflesso H, riflesso 
Blink, analisi R-R, risposta simpatica cutanea, 
stimolazione ripetitiva, test del decremento, EMG 
triggerato, test di collisione, EMG quantitativa, analisi 
interferenziale, MUP, esame singola fibra, risposta 
evocata del Brainstem, risposta evocata da Flash, 
pattern, potenziali evento correlati, P300, tripla 
stimolazione, accelerometro per analisi di tremore e di 
movimento, ecc. (specificare nel dettaglio in offerta). 

Bitte alle weiteren, als Option implementierbaren 
Untersuchungsmöglichkeiten angeben. Ausstattung 
mit Trigger Ein- und Ausgang für Anschluss 
verschiedener Geräte (beispielsweise Visual 
Stimulator, magnetischer Stimulator, thermischer 
Stimulator). Datenexport im Format TXT zur 
Verarbeitung mit Software MatLab. Bitte angeben, ob 
auch Export im Format EDF möglich ist.  

Indicare tutti gli eventuali ulteriori esami in opzione 
implementabili successivamente. Dotato di trigger in e 
out per il collegamento di diverse apparecchiature 
(quali: stimolatore visivo, stimolatore magnetico, 
stimolatore termico). Export dei dati in formato TXT 
per l’elaborazione con software MatLab. Indicare se 
disponibile esportazione anche in formato EDF. 

Komplett mit Wagen, PC, großem Monitor, Drucker, 
Fühlerhalterung und allen Zubehörteilen, die zur  
Erfüllung der einschlägigen Vorschriften und 
Richtlinien erforderlich sind (Isolationstransformator, 
Datennetztrennung, usw. )  

Completo di carrello, PC, monitor di ampie dimensioni, 
stampante, supporto testina e di tutti gli accessori per 
la rispondenza alle normative e direttive vigenti, 
(trasformatore d’isolamento, separatore rete dati, 
ecc.). 
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Bitte detailliert die Modalitäten der Schnittstellen 
und/oder Einbindung der Daten mit anderen Geräten 
wie EEG, sowie die Modaltäten der Schnittstellen 
und/oder Einbindung der Daten in die medizinischen 
Unterlagen des Gesundheitsbezirks Brixen angeben  
 (bitte angeben, ob im Angebot inbegriffen oder als 
Option implementierbar) 

Specificare nel dettaglio le modalità di 
interfacciamento e/o integrazione dei dati con altre 
apparecchiature quale l’EEG e le modalità di 
interfacciamento e/o integrazione dei dati con la 
cartella clinica del comprensorio di Bressanone. 
(indicando se compresi in offerta o se implementabili 
successivamente). 

Das System muss mit allen vorgesehenen 
Zubehören ausgestattet sein. 

Il sistema completo di tutti gli accessori normali 
d’uso. 
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SL5 
GERÄTE ELEKTROPHYSIOLOGIE (D) 

APPARECCHIATURE ELETTROFISIOLOGIA (D) 

LOS/ 
LOTTO  

IX 

VISUAL STIMULATOR STIMOLATORE VISIVO 

Anforderungsprofil: Specificazione delle esigenze: 

System neuester Generation für die verschiedenen 
Arten der visuellen Stimulation, die im Angebot 
detailliert zu beschreiben sind. (Beispielsweise: 
verschiedene Box-Formate für die Stimulation mit 
wechselndem Kontrast-Schachbrettmuster, 
exzentrische Fixation, Gitter, Boxen in 
unterschiedlichen Farben) 

Sistema di ultima generazione per le diverse 
tipologie di stimoli visivi, che devono essere descritti in 
dettaglio nell’offerta. (a titolo di esempio: differenti 
formati di box per la stimolazione con inversione di 
contrasto a scacchiera, fissazione eccentrica, griglie, 
box di diversi colori). 

Ausstattung mit Schnittstelle/Trigger für den Anschluss 
an Elektromyographen.  

Dotato di interfaccia/trigger per collegamento con 
l’elettromiografo. 

Komplett mit Wagen, PC, für die visuelle Stimulation 
geeignetem Monitor, Farbdrucker und allen 
Zubehörteilen, die zur  Erfüllung der einschlägigen 
Vorschriften und Richtlinien erforderlich sind  
(Isolationstransformator, Datennetztrennung, usw.) 

Completo di carrello, PC, monitor adeguato per la 
stimolazione visiva, stampante a colori, e di tutti gli 
accessori per la rispondenza alle normative e direttive 
vigenti (trasformatore d’isolamento, separatore rete 
dati, ecc). 

Das System muss mit allen vorgesehenen 
Zubehören ausgestattet sein. 

Il sistema completo di tutti gli accessori normali 
d’uso. 
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SL10 
GERÄTE ELEKTROPHYSIOLOGIE (D) 

APPARECCHIATURE ELETTROFISIOLOGIA (D) 

LOS/ 
LOTTO  

IX 

EEG-GERÄT ELETTROENCEFALOGRAFO 

Anforderungsprofil: Specificazione delle esigenze: 

 Gerät neuester Generation für Routine- EEG mit 32 
als Polygraphen konfigurierbaren Kanälen mit 
Impedanz- und Sättigungsmesser. Photostimulator. 
Geeignet für die Erfassung (Mappen) von 
Leistungsspektren und Kohärenzanalyse.  

Apparecchiatura di ultima generazione per EEG di 
routine, a 32 canali, configurabili come poligrafici, con 
misuratore impedenza e con saturimetro. 
Fotostimolatore. Adeguato per la rivelazione (mappe) 
di spettri di potenza e analisi di coerenza. 

Komplett mit Wagen, PC, großem Monitor, Drucker, 
Fühlerhalterung und allen Zubehörteilen, die zur  
Erfüllung der einschlägigen Vorschriften und 
Richtlinien erforderlich sind (Isolationstransformator, 
Datennetztrennung usw.) 

Completo di carrello, PC, monitor di ampie dimensioni, 
stampante, adeguati supporti e di tutti gli accessori 
per la rispondenza alle normative e direttive vigenti 
(trasformatore d’isolamento, separatore rete dati ecc). 

Datenexport im Format TXT zur Verarbeitung mit 
Software MatLab. Bitte angeben, ob auch Export im 
Format EDF möglich ist 

Export dei dati in formato TXT per l’elaborazione con 
software MatLab. Indicare se disponibile esportazione 
anche in formato EDF. 

Bitte detailliert die Modalitäten der Schnittstellen 
und/oder Einbindung der Daten mit anderen Geräten 
wie EMG sowie die Modaltäten der Schnittstellen 
und/oder Einbindung der Daten in die medizinischen 
Unterlagen des Gesundheitsbezirks Brixen angeben 
(bitte angeben, ob im Angebot inbegriffen oder als 
Option implementierbar) 

Specificare nel dettaglio le modalità di 
interfacciamento e/o integrazione dei dati con altre 
apparecchiature quale l’EMG e le modalità di 
interfacciamento e/o integrazione dei dati con la 
cartella clinica del comprensorio di Bressanone. 
(indicando se compresi in offerta o se implementabili 
successivamente). 

Einschließlich Videoaufzeichnung des Patienten. Inclusa videoregistrazione del paziente. 

Das System muss mit allen vorgesehenen 
Zubehören ausgestattet sein. 

Il sistema completo di tutti gli accessori normali 
d’uso. 
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