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SL9 
GERÄTE ELEKTROPHYSIOLOGIE (D) 

APPARECCHIATURE ELETTROFISIOLOGIA (D) 

LOS/ 
LOTTO  

IX A 

ELEKTRODIAGNOSTIKGERÄT  
( “EREIGNISKORRELIERTE  

POTENTIALE” ) 

APPARECCHIATURA  
PER ELETTRODIAGNOSTICA  

( “POTENZIALI EVENTO-CORRELATI” ) 

Anforderungsprofil: Specificazione delle esigenze: 

40-kanaliges System neuester Generation für 
Elektroneurographie, Elektromyographie, evozierte 
Potentiale (somatosensorisch, visuell, kognitiv und 
akustisch, einschließlich Audiometrie- Kopfhörer und 
Tubal Insert phones (TIP)), Polymyographie, 
Reflexuntersuchung 

Sistema di ultima generazione a 40 canali per indagini 
elettroneurografia, elettromiografia, potenziali evocati 
(somatosensoriali, visivi, cognitivi e acustici, comprese 
le cuffie audiometriche e Tubal Insert phones (TIP)), 
polymiografia, indagine dei riflessi. 

System mit Ausstattung für hohe Anzahl von 
Tests/Untersuchungen wie Multikanal-EMG, R-R-
Analyse, sympathische Hautreaktion, getriggertes 
EMG, evozierte Reaktion des Brainstem, Flash-
evozierte Reaktion, Pattern, ereigniskorrelierte 
Potentiale, P300, (bitte im Angebot detailliert 
angeben) 

Sistema dotato di elevato numero di tipologia di 
test/esami quali EMG multicanale, analisi R-R, 
risposta simpatica cutanea, EMG triggerato, risposta 
evocata del Brainstem, risposta evocata da Flash, 
pattern, potenziali evento correlati, P300, (specificare 
nel dettaglio in offerta). 

Erweiterungsmöglichkeit für zusätzliche 
Stimulationsgeräte, um eine Abfolge von bis zu 250 
Stimuli verschiedener Modalitäten in definierten 
Zeitintervallen zu gewährleisten. 

Possibilità di ampliamento con integrazione di ulteriori 
stimolatori al fine di garantire una frequenza di 
stimolazione massima di 250 stimoli a intervalli definiti 
e con differenti modalità. 

Ausstattung mit Trigger Ein- und Ausgang für 
Anschluss verschiedener Geräte (beispielsweise 
Visual Stimulator, Acoustic Stimulator, Elektrischen 
Stimulator, magnetischer Stimulator, thermischer 
Stimulator). 

Dotato di trigger in e out per il collegamento di diverse 
apparecchiature (quali: stimolatore visivo, stimolatore 
acustico, stimolatore elettrico, stimolatore magnetico, 
stimolatore termico). 

Datenexport im Format TXT zur Verarbeitung mit 
Software MatLab. Bitte angeben, ob auch Export im 
Format EDF möglich ist 

Export dei dati in formato TXT per l’elaborazione con 
software MatLab. Indicare se disponibile esportazione 
anche in formato EDF. 

Komplett mit Wagen, PC, großem Monitor, Drucker, 
Fühlerhalterung und allen Zubehörteilen, die zur  
Erfüllung der einschlägigen Vorschriften und 
Richtlinien erforderlich sind (Isolationstransformator, 
Datennetztrennung usw.) 

Completo di carrello, PC, monitor di ampie dimensioni, 
stampante, supporto testina e di tutti gli accessori per 
la rispondenza alle normative e direttive vigenti 
(trasformatore d’isolamento, separatore rete dati ecc). 
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Bitte detailliert die Modalitäten der Schnittstellen 
und/oder Einbindung der Daten in die medizinischen 
Unterlagen des Gesundheitsbezirks Brixen angeben  
(bitte angeben, ob im Angebot inbegriffen oder als 
Option implementierbar) 

Specificare nel dettaglio le modalità di 
interfacciamento e/o integrazione dei dati con la 
cartella clinica del comprensorio di Bressanone. 
(indicando se compresi in offerta o se implementabili 
successivamente). 

Das System muss mit allen vorgesehenen 
Zubehören ausgestattet sein. 

Il sistema completo di tutti gli accessori normali 
d’uso. 
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Bolzano, lì 31.03.2012  Bozen, am 31.03.2012 
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