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PL8 ÜBERWACHTE EINHEIT (A) 
UNITA’ SORVEGLIATI (A) 

LOS/ 
LOTTO  

IV 

ECHOTOMOGRAPH ECOTOMOGRAFO 

Anforderungsprofil: Specificazione delle esigenze: 

Tragbarer, digitaler Farbdoppler- Echotomograph 
neuester Generation für multidisziplinäre Verwendung 
(für Venen-, internistische und Unterleibs-
Tomographie usw.). 

Ecotomografo portatile color doppler digitale, di ultima 
generazione, destinato ad utilizzo multidisciplinare 
(per applicazioni vascolari, internistiche, addominali 
ecc). 

System ausgestattet: Sistema dotato: 

mit Display und Tastatur di display e tastiera 

mit Farbdoppler-Funktion und Echoangiographie 
(Power Doppler oder vergleichbar) 

della funzione di doppler a colori e ecoangiografia 
(power doppler o simile) 

hohe Bildauflösung und hohe Bildfrequenz di alta risoluzione d’immagine e alta frequenza di 
immagini 

Linearer Multifrequenzwandler ca. 6-13 MHz für 
Venenuntersuchungen und Small Parts 

trasduttore lineare multifrequenza ca. 6-13 MHz per 
esami vascolari e small parts 

Multifrequenz Konvex- Wandler ca. 2-5 MHz für 
Unterleibsuntersuchungen 

trasduttore convex multifrequenza ca. 2-5 MHz per 
esami addominali 

Breite Auswahl an anschließbaren, zusätzlichen 
Sonden 

di ampia gamma di ulteriori sonde collegabili 

Schwarzweiß-Drucker stampante b/n 

Stecker für gleichzeitigen Anschluss von mindestens 2 
Sonden 

di minimo 2 connettori contemporanei per le sonde 

Nachladbare Batterien con batterie ricaricabili 

Das Gerät muss mit der Hard- und Software für den 
DICOM- Anschluss an externe Bildspeichersysteme 
ausgestattet sein und über die Klassen/Funktionen  
Dicom Storage und Worklist verfügen. 

L’apparecchiatura dovrà essere corredata 
dell’hardware e del software per il collegamento in 
DICOM a sistemi di archiviazione di immagini esterne; 
dovranno essere presenti le classi/funzioni Dicom 
Storage e Worklist. 

Das System muss mit allen vorgesehenen 
Zubehören ausgestattet sein. 

Il sistema completo di tutti gli accessori normali 
d’uso. 
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