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PL9 
ÜBERWACHTE EINHEIT (A) 

UNITA’ SORVEGLIATI (A) 

LOS/ 
LOTTO  

V 

ELEKTRISCHES INTENSIVBETT LETTO PER TERAPIA INTENSIVA 

Anforderungsprofil: Specificazione delle esigenze: 

Elektrisches Hochleistungs- Bett mit 4 tragenden 
Ständern 

Letto elettrico ad alta funzionalità, a 4 colonne 
portanti. 

Bettgestell in vier abnehmbaren Teilen aus 
thermogeformtem ABS-Material. Vierteiliger Gitterrost 
mit 3 Gelenken aus Technopolymer und umlaufender 
Matratzeneinfassung.  

Telaio del letto con 4 sezioni amovibili, in materiale 
ABS termoformato. Sezione piano rete a 3 snodi e 4 
sezioni in tecnopolimero asportabile e bordi di 
contenimento per il materasso alle estremità e 
laterale. 

Elektrisch verstellbare Höhe (45-85 cm) Altezza variabile elettrica (45-85 cm) 

Elektrisches Teleskop- Rückenteil. Das Rücken- und 
das Beckenteil verfahren automatisch um 9 cm, 
wenn sie hochgestellt werden, so dass sich der 
Druck im Unterleibsbereich reduziert. 

Sezione schiena elettrica con estensione telescopica. 
La sezione schiena e la sezione bacino traslano 
automaticamente di 9 cm quando vengono alzate, 
alleggerendo la compressione nella zona addominale. 

Füße dank einer Rastvorrichtung (Rastomat) 
verstellbar.  

Sezione piedi movimentata grazie all'ausilio di 
meccanismi a scatto (Rastomat). 

Elektrische Trendelenburg- und Reverse- 
Neigungsvorrichtung 19° 

Inclinazione elettrica Trendelenburg e Reverse 19°. 

Handbedienung mit Spritzschutz, auch vom 
Patienten benutzbar 

Comando a mano protetto contro gli spruzzi d'acqua, 
utilizzabile anche dal paziente. 

Das Gestell des Gitterrosts ist  aus Stahlprofil 
hergestellt und für das  Einhängen eines kompletten 
Zubehörsatzes und von Mehrzweckgeräten 
vorgerüstet. Alle Metallteile sind epoxydpulver-
lackiert mit Antibakterienzusatz in der Farbe weiß 
NCS S 1002 – B.  

Il telaio piano rete è realizzato in profilo di acciaio e 
predisposto di sede per l’inserimento di un set 
completo di accessori e dispositivi polifunzionali. tutte 
le parti metalliche sono verniciate a polveri 
epossidiche di colore bianco NCS S 1002 – B con 
additivo antimicrobico. 

Ausreichender Freiraum über dem Boden für das 
Einführen beliebiger Hebevorrichtungen 

Spazio libero sul pavimento sufficiente per passare 
sotto il letto con qualsiasi sollevatore 

Beidseitige Bedienung für HLR (Herz-Lungen-
Reanimation) für Schnell- Notabsenkung des 
Rückenteils. Die HLR-Griffe an beiden Seiten des 
Betts bieten die Möglichkeit, Notmaßnahmen rasch 
und sicher auszuführen. 

Comando bilaterale per RCP (Rianimazione 
cardiopolmonare) di rilasciamento rapido per lo 
schienale d’emergenza. Le maniglie RCP, situate su 
entrambi i lati del letto, danno la possibilità di 
compiere le manovre di emergenza in modo rapido e 
sicuro. 

Auflagefläche zum Wechsel der Wäsche ausziehbar Ripiano d'appoggio estraibile per biancheria 
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